Tablo 2. Ölçüm Sonuçları

	
Ölçülen Değer

	Nominal Değer
	
Hesaplanan Değer
	

	Referans Sıcaklık Değeri
/°C
	Okunan  LADC Değeri
/ Ω
	Nominal Sıcaklık Değeri
/°C
	Hesaplanan LADC Değeri
/ Ω
	Hesaplanan Direnç Oranı (W) Değeri
/ 
	Belirsizlik
/ °C

	
	
	0,01
	
	
	

	
	
	-40
	
	
	

	
	
	-20
	
	
	

	
	
	0,01
	
	
	

	
	
	50
	
	
	

	
	
	100
	
	
	

	
	
	150
	
	
	

	
	
	0,01
	
	
	

	
	
	200
	
	
	

	
	
	250
	
	
	

	
	
	0,01
	
	
	



